
 دستورالعمل استفاده از

 لاستومر ب میکروپیپت بیوپسی 
Blastomere Biopsy Pipette 

10 Pcs/Box                                                 BI-REF: RS 

 کاربرد 

 برای برداشت سلول های جنینی طی فرآیند بیوپسی 

 روش استفاده 
 باز کردن بسته بندی استریل محصول. -1

باز کردن درب ظرف نگهدارنده و خارج کردن آهسته میکروپیپت  -2

و  شست  انگشتان  فشار  کمترین  اعمال  با  نگهدارنده  های  پایه  از 

سبابه. هشدار: به منظور جلوگیری از شکستن نوک میکروپیپت در  

اثر برخورد به دیواره ظرف نگهدارنده و درب آن، این مرحله باید به  

 آرامی و با دقت بسیار بالا انجام شود.

سوار کردن میکروپیپت در محل تعبیه شده روی دستگاه میکرو  -3

 منیپولاتور. 

تنظیمات دستگاه میکرو من-4 نوک  انجام  ای که  به گونه  یپولاتور 

 میکروپیپت در زیر میکروسکوپ به وضوح دیده شود. 

توسط جنین شناس آموزش دیده و مجرب.  بیوپسی    انجام فرآیند  -5

در این مرحله پس از ایجاد منفذ در پوشش دور جنین )زونا پلوسیدا(  

مناسب   اعمال مکش  با  نظر  مورد  سلول)های(  لیزر،  پرتو  تابش  با 

 روپیپت بیوپسی آسپیره و از جنین خارج می شود. توسط میک

خارج کردن میکروپیپت از محل تعبیه شده روی دستگاه میکرو -6

 منیپولاتور و دفع آن.  

  

 شرایط و مدت زمان نگهداری میکروپیپت ها 

 * دور از نور آفتاب و در دمای اتاق نگهداری شوند.

طور   به  نگهداری  العمل  دستور  که  مادامی  شود، *  اجرا  صحیح 

محصول تا تاریخ انقضای مندرج بر روی بسته بندی قابل استفاده  

 است.

 ملاحظات دفع پسماند میکروپیپت ها

به   مربوط  آزمایشگاهی  پسماندهای  دفع  دستورالعمل  طبق  باید 

 اجسام نوک تیز صورت گیرد. 
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